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Instruction for use

Endostar REvision
Endostar REvision made with AZURE HT Technology by Poldent - Innovative heat treatment
technology created by Poldent.

1. Important information regarding the system

The Endostar REvisionis a rotary instrument for efficient removal of old root canal fillings during
a revision endodontic procedure with the crown down technique. The set contains three files
marked with one (# 1), two (# 2) or three (# 3) stripes on the shaft (sizes: 08/30, 06/25, 04/20
respectively).

Endostar REvision files are manufactured from the highest quality nickel-titanium alloy, which
additionally underwent a special heat treatment called AZURE HT Technology by Poldent, thus
achieving very high flexibility and durability.
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The handpiece, which can provide 300 rpm, should be used. The operating speed of the handpiece
should be constant throughout the shaping process.

Do not apply excessive force. An up-and-down motion should be used when operating the files.
Shaping time should be as short as possible.

Always use a lubricating agent when shaping the canal.

The files are very sharp and should be used very carefully, with little force and without excessive
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"pushing" down the canal.

Operate the instruments and handpieces according to their operating instructions (especially
torque and speed settings).

Use the type and amount of instruments that is truly needed in a given clinical situation.
Before using the instruments, be sure to see them working outside the oral cavity to check
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for deformations and/or cracks.
Dispose of as medical waste.

v
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The Endostar REvision files may remain bend and may not straighten at room temperature as
the non-modified NiTi alloy files do. This is a normal feature of the instrument.

> The Endostar REvision files can be pre-bent, the same way as the steel files, before inserting
them into the root canal in order to bypass the existing ledges.
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It is also acceptable to insert pre-bent file into the canal and then start the micromotor, this
simplifies the access to the root canals in molars.

2. Recommended movements

All instruments has been designed and manufactured in such a way that it can be used in three
types of movements depending on the individual preferences of the dentist, the case diagnosis
and the type of a handpiece available in the dental practice.

> Rotary movement - the instrument rotates continuously 360° in a clockwise direction
(CW - Clock Wise).

> Reciprocal right cutting movement - the instrument performs alternating movements: clockwise
(CW) and anti-clockwise (CCW - Counter Clock Wise) except that the CW movement angle must
be larger than CCW angle, e.g. 90° CW and 30° CCW.
It is recommended that the rotation in the CW direction should be between of 90° to 270° and in
the CCW direction between 30° to 90°, so that the net rotation in the CW direction in each cycle
is between 60° to 240°, that means a full 360° CW rotation is achieved after 1.5 to 6 cycles,

() 90°< CW=270°
caw o)y 30°<CCW<90°

> Complex movement - it is a kind of movement that combines the rotary movement with the
reciprocal movement. After inserting file into the root canal, the file performs a rotary motion,
and if the resistance for the file in the canal is too high, the rotary motion changes to the
reciprocating movement. When the resistance decreases, the rotary motion returns. An example
of this is an OTR movement.
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Recommended torque settings

) Standard torque
System File e
08/30 20
06/25 20
04/20 20

Files should be used at motor speeds of 300 rpm

The torque settings indicated in the table above are only suggestions and may vary according to
each user preferences and endodontic motor capabilities. Do not exceed the upper torque Limit
which is different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only
manufacturer-specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the
recommended limit.

4. Recommended number of usage

Endostar REvision instruments can be sterilized and used many times, provided that the visual
inspection performed by the dentist prior to next usage shows that the instrument remains
undamaged, it is not bent, deformed, does not show signs of blade wear and can be securely
attached to the handpiece. The special attention has to be paid to the excessive unwinding
(or winding) of the instrument.

The instrument flutes should be regularly spread along the entire length of the blade. If at some
point of the blade, the flutes are too close or too far apart (there is no regularity in the flutes pitch
as compared to an unused instrument), this means that instrument can break in the canal.

It is very important to notice any permanent deformations on the instrument, especially those,
when the instrument curvature does not have the form of a smooth arc, but is sharply bent and has
a visible breaking point. Re-usage of such an instrument can lead to its breaking. The heat-treated
NiTi alloy naturally allows these instruments to be bent in the form of a smooth arc.

In case of doubt, the file can be placed in any environment (fluid, air) at a temperature slightly
above 40°C for a few seconds. The blade should straighten or remain smoothly curved. If the file

is still deformed, it means it is permanently damaged and must not be used again

After each usage, check that the blade is securely fixed in the shank. If the file has been subjected
to a high torsion force, especially in highly curved canals, the instrument should be used only once.

A Dispose the file which appears to be damaged.

5. Clinical instruction for use

Irrigate the root canal after each pass,
/ \  Clean the files of any debris frequently.
Endostar REvision

> Cavity preparation.
Use a rubber dam. Develop proper access to the root canal filled with gutta-percha.
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Determining working length.
Determine the approximate working length with the help of an intraoral X-ray

> Root canal preparation:

A. Locate the canal which requires filling removal.

8. Insert the Endostar REvision #1 file mounted onto the endodontic handpiece into the canal.

C. Perform an up-and-down brushing motion (amplitude of 2-3 mm) delivering very little pressure
towards the apex. The instrument should penetrate the root canal filling

D. After 3-4 up and down strokes remove the file from the canal and clean the debris with a
sponge located in the instrument box,

€. Irrigate the canal.

F. You may consider using a gutta-percha dissolving agent such as Endostar Gutta Cleaner by
applying in on a paper point or applicator according to the manufacturer's recommendations.
Remember to stop using the dissolving agent when the file is 3-4 mm from the root tip.

G. Continue shaping the canal with the REvision # 2 file until you reach approx. 2/3 of the initial
working length. Repeat the steps C to €

H. Shape 1/3 of the apical part of the canal with hand files.

I If you find that there is a ledge created during the primary endodontic treatment, further
shaping with file #3 should be considered. Curve its apical portion and insert it into the canal so
as to go past the ledge. Next, turn on the endodontic handpiece and pull the file outside of the
canal while brushing on the outer wall. Repeat this step two to three times. This will smoothen
the ledge which will allow root canal preparation with other files without the need to precurve
them.

J. Finish shaping the canal with a file suitable to the clinical situation.

6. Warnings

This product is for professional dental use only.

7. Cleaning and disinfection
Detailed instructions for cleaning, disinfection and sterilization can be found on the website
www.poldent.pl and www.endostar.eu in the download tab.

8. Sterilization

This is a non-sterile product. Sterilize before use. The instruments can be sterilized in a steam
sterilizer (autoclave) at 134°C. Recommended sterilization time: 3 minutes at 2.1 bar overpressure.
Instruments can be disinfected with mild disinfectants and washed in ultrasonic cleaners.

9. Storage
Instruments should be stored at room temperature in a dry, dust-free and clean environment.

10. Warranty
Please notify the distributor and manufacturer of any claims or adverse events which occurred
as a result of operating this device. Each serious incident connected with this product should be

reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user
is established.

Files in the package may vary slightly in color, and the blades may be slightly curved. These
differences do not affect the quality of the product. They are natural results of the applied heat
treatment — Azure HT Technology by Poldent.
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Instrukcja uzycia

Endostar REvision
Endostar REvision z i AZURE HT by Poldent
- innowacyjnej technologii obrébki cieplnej stworzonej przez Poldent.

1. Wazne uwagi dotyczace systemu
Endostar REvision to maszynowy zestaw do skutecznego usuwania starego wypetnienia z kanatu
w trakcie zabiegu powtérnego leczenia kanatowego technika "Crown Down". Zestaw zawiera trzy
pilniki oznaczone jednym (#1), dwoma (#2) lub trzema (#3) paskami na uchwycie (rozmiary
odpowiednio: 08/30, 06/25, 04/20).

Endostar REvision wyprodukowano z najwyzszej jakosci stopu niklowo-tytanowego, ktory
dodatkowo zostat poddany specjalnej obrébee cieplnej o nazwie AZURE HT Technology by Poldent
przez co osiagnieto bardzo duzq elastycznosé i wytrzymatost.
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Wykorzystyj do pracy katnice o odpowiedniej redukdji tak, aby otrzyma¢ predkos¢ obrotowa
300 obr./min. Szybkos¢ pracy katnicy powinna by¢ stata podczas opracowania kanatu
Pracuj, nie uzywajac nadmiernej sity, ruchami géra-dot.

Pracuj w kanale przez najkrétszy mozliwy czas

Zawsze uzywaj ptynéw zwilzajacych kanat.

Pilniki powinny byé wykorzystywane bardzo ostroznie, przy zastosowaniu niewielkiej sity,
bez nadmiernego "wciskania" w kanat.

vVovovov
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Pracuj instrumentami i katnicami zgodnie z instrukcjg stosowania (szczegélnie dotyczy to
ustawienia momentu obrotowego i predkosci obrotowej).

v

Wykorzystyj taka liczbe instrumentow, jaka jest rzeczywiscie potrzebna w danej sytuacji
Klinicznej
Przed uzyciem uruchom instrumenty poza jama ustng oraz upewnij sig, czy nie istnieja zadne
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deformacje, zarysowania i pekniecia na pilniku.
W przypadku utylizacji pilnikéw produkt ten powinien by¢ traktowany jako odpad medyczny.
Naturalnym zjawiskiem jest, ze pilniki Endostar REvision zagiete nie prostuja sie w temperaturze

v
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pokojowej, jak ma to miejsce w przypadku pilnikéw wykonanych z niemodyfikowanego stopu
NiTi.
Pilniki REvision mozna wstepnie doginat, jak np. pilniki stalowe, przed wtozeniem do kanatu

v

i takim sposobem ominat stopieft w kanale.
Dopuszczalne jest réwniez wktadanie do kanatu $wiadomie zagietego pilnika i dopiero wtedy
uruchomienie mikrosilnika co bardzo utatwia dostep do kanatow w zebach trzonowych

v

2. Zalecane ruchy
Instrumenty zostaty zaprojektowane | wyprodukowane w taki sposéb aby mozna buto nimi
pracowat w trzech rodzajach ruchéw zaleznie od indywidualnych preferencii lekarza, diagnozy
dotyczacej danego przypadku i posiadanej w gabinecie katnicy:

> Ruch obrotowy - instrument stale obraca si¢ 360° w kierunku zgodnym  ruchem wskazéwek
zegara (CW - ClockWise).

> Ruch recyprokalny prawostronny - instrument wykonuje naprzemiennie ruchy: zgodnie 2
ruchem wskazéwek zegara (CW) i przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara (CCW - CounterClock
Wise) z tym, ze kat ruchu CW musi bu¢ wiekszy niz kat ruchu CCW np. 90° CW i 30° CCW.
Wskazane jest aby obrét w kierunku CW zawierat sie w przedziale 90° do 270° a w kierunku
CCW w przedziale 30° do 90°, tak aby obr6t netto w kierunku CW w kazdym cyklu miescit sie
w przedziale 60° do 240°, co 0znacza wykonanie petnego obrotu 360° CW (zgodnie z obrotem
wskazéwek zegara) po 1,5 do 6 cykli

() 90°<CW=270°
caw i)y 30°<CawW=90°
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Ruch ztozony - jest to rodzaj ruchu taczacego ruch obrotowy z ruchem recyprokalnym. Pilnik po
wiozeniu do kanatu wykonuje ruch obrotowy, a gdy opér dla narzedzia w kanale jest zbyt duzy
ruch obrotowy zmienia sie na ruch recyprokalny, gdy opér maleje powraca ruch obrotowy.
Przyktadem takiego ruchu jest ruch OTR.
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Zalecane momenty obrotowe

. Moment standardowy
System Narzedzie o

08/30 20
Endostar REvision 06/25 20

04/20 20

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscia 300 obr./min.
Moment obrotowy z tabeli nalezy traktowac wskaznikowo i stosowac najblizszy mu dostepny w
konkretnym typie sprzetu uzywanego we wiasnej praktyce. Jesli w posiadane] katnicy/endomotorze
nie mozna ptynnie ustawi¢ momentu obrotowego, a jedynie wybra¢ ustalony przez producenta
poziom, nalezy dobrac go tak, by nie przekroczy¢ zalecanego w tabeli powyzej momentu
obrotowego.

4. Zalecana ilo¢ uzy¢ jednego instrumentu
Instrumenty Endostar REvision moga bu¢ wielokrotnie sterylizowane | uzywane, pod warunkiem

ze kontrola wizualna wykonywana przez dentyste przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument
nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na to czy nie
s3 widoczne rozkrecenia (lub nadmierne skrecenia) zwojéw instrumentu.

Zwoje instrumentu powinny by¢ regularnie narastajaco rozmieszczone na catej dtugosci ostrza,
jezeli w jednym miejscu ostrza wydaje sie, ze zwoje 53 za blisko lub za daleko o siebie (nie ma
regularnosci w narastaniu skoku zwojéw wiasciwej dla nieuzywanego instrumentu), jest to oznaka,
e ponowne uzycie instrumentu moze doprowadzic do jego ztamania w kanale

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage na trwate odksztatcenia instrumentu, szczegélnie zagiecia, ktére
nie maja formy tuku tylko maja widoczny punkt przetamania. Modyfikowany cieplnie stop NiTi,
uzyty do produkgji tych instrumentéw, umozliwia zaginanie narzedzi w formie tuku

W przypadku watpliwosci mozna na kilka sekund zanurzyé ostrze narzedzia w dowolnym $rodo-
wisku /ptyn, powietrze/ o temperaturze lekko powyzej 40°C, wtedy ostrze narzedzia powinno sie
wyprostowac badz byc zakrzywione po bardzo tagodnym tuku. Jezeli jednak narzedzie w dalszym
ciagu jest zdeformowane oznacza to, ze jest trwale odksztatcone i ponowne jego uzycie jest
zabronione

Po kazdym uzyciu nalezy réwniez sprawdzi¢ czy ostrze jest pewnie umocowane w uchwycie
Jesli instrument zostat poddany duzym sitom skrecajacym, szczegélnie w bardzo zakrzywionych

kanatach, nalezy rozwazy¢ tylko jednokrotne jego uzycie.
& Nalezy zawsze wyrzuci¢ pilnik, ktéry wydaje sie uszkodzony.
5. Kliniczna instrukcja stosowania produktu

i Po kazdym uzyciu pilnika przeptucz kanat.

Czesto czys¢ pilniki z opitkéw zebinowych.

Endostar REvision

v

Opracowanie ubytku.
Uzuj koferdamu. Opracuj wiasciwy dostep do kanatu wypetnionego gutaperka

v

Okreslanie dtugosci robocze] kanatu.
Okresl przyblizong dtugost robocza kanatu na podstawie zdjecia RTG.

v

Opracowanie kanatu:

>

Zlokalizuj kanat, z ktdrego chcesz usunac stare wypetnienie.
Wprowadz do kanatu pilnik Endostar REvision #1 zamontowany do mikrosilnika
endodontycznego.

Wykonyj pilnikiem ruchy géra-dét (o amplitudzie ok. 2-3 mm) z bardzo matym naciskiem w
kierunku wierzchotka. Instrument powinien sam wkrecat sie w obecne wypetnienie kanatowe.
Po wykonaniu 3-4 ruchéw géra-dét usun pilnik z kanatu | oczyé¢ w gabeczce w pojemniku

na instrumentuy.

. Przeptucz kanat odpowiednim ptynem

=

[

o

o m

Mozesz rozwazyé uzycie preparatu w celu rozpuszczenia gutaperki (np. Endostar Gutta Cleaner)
aplikujac go na saczku papierowym Lub aplikatorze wg. zalecenia producenta. Nalezy pamietac,
aby zaprzestat stosowania rozpuszczalnika, kiedy pilnik znajdzie sie w odlegtosci 3-4 mm od
wierzchotka korzenia.

o

Kontynuuj opracowywanie kanatu za pomoca nastepnego narzedzia REvision #2 az osiggniesz
ok. 2/3 wstepnej dtugosci roboczej. Powtdrz czynnosci z punktéw C-E za pomoca tego narzedzia.

T

1/3 wierzchotkowa cze$¢ kanatu udroznij za pomoca narzedzi recznych
Jezeli stwierdzisz, ze podczas pierwotnego leczenia endodontycznego doszto do wytworzenia
stopnia w kanale rozwaz uzycie pilnika #3. Podegni] jego wierzchotkowq czes¢ w delikatny tuk

i umies¢ w kanale (nie wigczajac mikrosilnika) tak aby zagieta czes¢ omineta stopie | weszta
gtebiej. Nastepnie wtacz mikrosilnik i wyciagnij pilnik z kanatu dociskajac go do zewnetrznej
4ciany krzywizny. Powtérz te czynnoéé dwa-trzy razy. Uzyskasz wygtadzenie stopnia co
umozliwi opracowanie kanatu nastepnymi pilnikami juz bez koniecznosci ich doginania.
Zakoficz prace po opracowaniu kanatu do odpowiedniego zalecanego rozmiaru, w zaleznosci
od sytuacji klinicznej.

6. Ostrzezenia
Wyrdb przeznaczony do profesjonalnego uzytku w gabinetach stomatologicznuch.

7. Czyszczenie | dezynfekcja
Szczegétowa instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji znajduje si na stronie na stronie
www.poldent.pl oraz www.endostar.eu w zaktadce do pobrania.

8. Sterylizacja
Wyroby niesterylne. Nalezy je wysterylizowa¢ przed uzyciem. Instrumenty moga byé wielokrotnie
sterylizowane w autoklawie parowym w temperaturze 134°C. Zalecany czas sterylizacji: 3 minuty
przy nadciénieniu 2,1 bar. Instrumenty moga bu¢ dezynfekowane w tagodnych érodkach
dezynfekcyjnuch oraz myte w myjkach ultradzwiekowych

9. Przechowywanie
Instrumenty nalezy przechowywac w temperaturze pokojowe, w suchym, bezpytowym i czystym
otoczeniu.

10. Reklamacje
Reklamacje oraz wystapienie niekorzystnych nastepstw w wyniku dziatania wyrobu nalezy zgtosi¢
bezposrednio do dystrybutora Lub producenta. Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem
nalezy zgtosi¢ producentowi i Prezesowi URPLWMIPB.

Pilniki w opakowaniu mogq nieznacznie rézni¢ sie od siebie kolorem, @ ostrza by¢ lekko tukowate,
co w zaden sposéb nie wptywa na jakos¢ produktu. Te réznice wynikajq z zastosowane] obrobki
termicznej Azure HT Technology.

® <& o

Przekrt] Znak CE | numer. Wyrgh medyczny  Sterylizacja w autoklawie Produkt Do opracowania
poprzeczny identufikacuiny parowym w 134°C nlesteryiny Kanatu zeba
jednostki notyfikowane]

MM ®@ o [ D

Numer serujny Przed uzyciem Nikiel-tytan Data produkgi Numer Hlose sztuk
ot 2apozna sig 2 instrukeia katalogowy W opakowaniu

Producent:
Poldent sp. 2 0..

ul. Dzika 2, 00-194 Warszaws, Polska

Tel: +48 22 351 76 50, Fax: +48 2235176 79
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Instructions d'utilisation

Endostar REvision
Endostar REvision usiné avec la technologie AZURE HT de Poldent - Technologie de traitement
thermique innovante créée par Poldent.

1. Avertissements important
Endostar REvision est un instrument rotatif pour le retrait efficace des anciennes obturations
endodontique lors des reprises de traitement endodontique avec la technique corono apicale.
Le kit contient trois lilmes marqués d'une (# 1), deux (# 2) ou trois (# 3) bandes sur le manche
(tailles: 08/30, 06/25, 04/20 respectivement).

Le systeme Endostar REvision est fabriqué dans un alliage nickel-titane de trés haute qualité,

iL subit un traitement thermique appelé AZURE HT Technology de Poldent lui procurant une trés
haute flexibilité et durabilité.

> Utilisez le moteur endodontlque aux nombres de rotation réglables par minute. La vite-sse de
rotation doit étre constante durant le traitement canalaire et doit étre 300 RPM.

> Travaillez iemerrt sans forcer sur instrument en faisant des ouvements vers le haut et le bas,

> Le temps de travail doit étre aussi court que possible.

> Toujours utiliser un agent lubrifiant lors du fagonnage des canaux.

> Les limes sont trés pointus et doivent &tre utilisées avec prudence, sans forcer et sans trop les
enfoncer dans le canal.

> Se conformer aux instructions d'utilisation des instruments (plus particulierement aux options
et vitesse des torques).

> Utilisez le modele et le nombre d'instruments nécessaire & un cas clinique particulier

> Avant usage, démarrez les instruments & Uextérieur de a cavité buccale et assurez-vous qu'il
n'y ait aucunes déformations, fissures ou rayures sur la lime.

> Se débarrasser des limes usées.

> ILest naturel que les limes courbées Endostar REvision ne retrouvent pas leur forme droite

3 la température ambiante, comme c'est le cas avec les limes en alliages NiTi non modifiés.

v

Les limes Endostar REvision peuvent étre pré-plis, tels que les limes en acier, avant d'etre
insérés dans le canal radiculaire.

> Il est également acceptable d'insérer une lime courbée dans le canal puis de démarrer le
micromoteur, ce qui simplifie l'accés aux canaux des molaires.

2. Mouvements Recommandés

Tous les instruments ont été congus et fabriqués de maniére & pouvair étre utilisés avec trois types
de mouve-ments, en fonction des préférences individuelles du dentiste, du diagnostic et du contre-
angle disponible dans les cabinets dentaires.

> Mouvement de rotation - l'instrument tourne en rotation continue de 360° dans le sens des
aiguilles d'une montre (CW - Clock Wise)

v

Mouvement de coupe réciproque 3 droite - l'instrument effectue des mouvements alternatifs:
dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(CCW - Counter Clock Wise), & condition que L'angle de mouvement CW doit étre supérieur 3
l'angle CCW, par ex. 90° CW et 30° CCW. L est recommandé que la rotation dans le sens des
aiguilles d'une montre soit comprise entre 90° et 270° et dans le sens antihoraire comprise
entre 30° et 90°, de sorte que la rotation du filet dans le sens des déplacements dans chaque
cycle soit comprise entre 60° et 240°, ce qui signifie une rotation compléte de 360° CW (dans Le
sens des aiguilles d'une montre) aprés 1,5 3 6 cycles

D) 90°<CW=270°
caw )y 30°<CaW=90°

> Mouvement complexe - c'est un genre de mouvement qui rassemble le mouvement rotatif au
mouvement réci-proque. Aprés avoir inséré a lime dans le canal radiculaire, a lime effectue un
mouvement de rotation et si la résistance de la lime dans le canal est trop élevée, le mouvement
de rotation se modifie en mouvement alternatif. Lorsque la résistance diminue, le mouvement de
rotation revient. Un exemple de ceci est le mouvement OTR.

3. Torque Recommandé
Systeme Numéro de La lime Torqueistandard
(Ncm)
08/30 20
Endostar REvision 06/25 20
04/20 20

Les limes doivent étre utilisés & des vitesses de moteur de 300 tr / min.

Les caractéristiques des torques sont citées dans le tableau ci-dessus  titre indicatif uniquement
et peuvent varier selon les préférences de chaque utilisateur et la capacité du moteur endodon-
tique utilisé. IL ne faut pas dépasser La limite des torques avancés qui différe d'un instrument &
Lautre. Si les options par défaut du torque ne peuvent étre modifiées, il faut veiller & sélectionner
un niveau qui ne dépasse pas la limite recommandée.

4. Nombre dutilisation recommandé

Les instruments Endostar REvision peuvent étre stérilisés et utilisés & plusieurs reprises, & condition
que linspection visuelle effectuée par le dentiste avant Uutilisation montre que Uinstrument reste
intact, quil ne soit i plié, ni déformé, qu'il ne soit pas usé et qu'il puisse étre solidement fixé au
contre angle. Une attention particuliere doit étre portée aux spires (ou & la torsion excessive) des
spires de la lime.

Les enroulements de l'instrument doivent étre réguliérement répartis sur toute la longueur de la
lime, si en un point les enroulements sont trop proches ou trop écartés (il 'y a pas de régularité
dans la croissance des enroulements de Linstrument Inutilisé), C'est un signe que Linstrument peut
se fracturer dans le canal.

Les déformations permanentes de Ulnstrument en particulier les courbes, qui m'ont pas la forme
d'un arc et ont un point de rupture visible, doivent toujours étre controlées avant d'étre réuilisées.
Lalliage NiTi traité thermiquement permet  ces instruments de se plier sous forme darc,

€n cas de doute, la lime peut étre placée dans n'importe quel environnement (fluide, air) & une
température légérement supérieure & 40°C pendant quelques secondes, puis La lame doit étre
redressée ou courbée en forme d'arc trés lisse. Si la lame est toujours déformée, cela signifie
queelle est déformée de maniére permanente et ne peut plus étre utilisée.

Apres chaque utilisation, vérifiez que la lame reste correctement attachée dans le manche de
1a lime. Si la lime a été soumise & une force de torsion élevée, en particulier dans les canaux

fortement courbés, l'instrument ne doit étre utilisé qu'une seule fois

A Jeter le fichier qui semble étre défectueux.

5. Instructions cliniques por dutilisation
Rincez le canal apres chaque utilisation de la lime.

& Nettoyez les spires des dépéts dentinaires

Endostar REvision

> Préparation de la cavité.

Utilisez une digue en caoutchouc. Réaliser un accés approprié au canal radiculaire rempli de
qutta-percha.

> Détermination de la longueur de travail du canal.

Déterminez la longueur de travail & 'aide d'une radiographie intraorale.

> Alésafe canalaire:

A. Localisez le canal qui nécessite reprise de retraitement.

8. Insérez la lime Endostar REvision n° 1 montée sur I'endomoteur & Uintérieur du canal.

C. Uinstrument doit pénétrer dans l'obturation du canal radiculaire

D. Aprés 3-4 mouvements de haut en bas, retirez La lime du canal et nettoyez les débris avec une
séponge située dans la boite & instruments

€. Irriguez le canal.

F. Vous pouvez envisager d'utiliser un agent dissolvant & la gutta-percha comme Endostar Gutta
Cleaner en L'appliquant sur une pointe en papier ou un applicateur selon les recommandations
du fabricant. N'oubliez pas d'arréter d'utiliser l'agent de dissolution lorsque a lime est & 3-4 mm
de l'extrémité de la racine.

G. Continuez  fagonner le canal avec la lime Endostar REvision n° 2 jusqu'a atteindre env. 2/3 de la
longueur de travall initiale. Répétez les étapes C 3 E.

H. Traiter 1/3 de la partie apicale du canal avec des limes manuelles.

I Sivous constatez qu'une déviation a été créé pendant le premier traitement endodontique,
un alésage supplémentaire avec La lime de révision Endostar REvision n° 3 doit étre envisagé.
Courbez sa partie apicale et insérezla dans le canal de maniére & dépasser la déviation
Ensuite, acctionnez l'endomoteur et tirez la lime vers Uextérieur du canal tout en brossant la
paroi extérieure. Répétez cette étape deux 3 trois fois. Cela lissera la deviation, ce qui permettra
a préparation du canal radiculaire avec d'autres limes sans avoir besoin de les pré-courber.

J. Terminer lalésage du canal & L'aide d'une lime adequate.

6. Avertissement
Ce produit est réservé  un usage dentaire professionnel.

7. Nettoyage et désinfection
Des instructions détaillées pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation se trouvent sur
le site www.poldent.pl et www.endostar.eu dans l'onglet de téléchargement.

8. Stérilisation

Produits non-stériles. Il faut les stériliser avant l'usage. Les instruments peuvent étre stérilisés
plusieurs fois dans un autoclave  vapeur sous température de 134°C. Temps de stérilisation
recommandé: 3 minutes & 2.1 bar en surpression. Les instruments peuvent étre désinfectés &
l'aide de désinfectants doux et lavés dans les bacs a ultrasons.

9. Stockage
Il faut stocker les instruments & température ambiante, dans un environnement sain, sec et sans
poussiere,

10. Allégations concernant le produit

Veuillez informer le distributeur est Le fabricant de toute réclamation ou de tout événement
indésirable survenu  la suite de Lutilisation de ce dispositif. Tout incident grave survenu en lien
avec le dispositif devrait faire Uobjet d'une notification au fabricant et & l'autorité compétente de
U'Etat membre dans lequel Lutilisateur et/ou le patient est établi.

Les limes de l'emballage peuvent varier légérement en couleur, et les lames peuvent étre

légérement courbées. Ces différences n'affectent pas la qualité du produit. Elles sont le résultant
naturel du traitement thermique appliqué - la technologie Azure HT Technology.

® < m

Section Marquage CE et Dispositif médical  Stériliser  a vapeur Produit Utilisés pour
transversal numéro didentification autoclave a 134°C non-sterile 15 preparation
de Lorganisme notifié canalaire

Numéro Consulter les instructions  Nickel-titane Date de fabrication Numéro Condtinnement
de série dutilisation de catalogue

Fabricant

Poldent Co. Ltd,

Rue Dzika 2, 00-19 Varsovie, Pologne
Phone: +48 22 351 76 50 - 51, Fax: +48 22 351 76 79
E-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

www.poldent.pl, wwnw.endostar.eu 2274 Ver. 4, février 2022
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Endostar REvision
NHCTpYKUMA ncnonb3oBaHnA
Endostar REvision
daiinbl Endostar REvision n3r € uc AZURE HT by Poldent

- i TexHonorun i Poldent.

1. Heo6xoauMble CBeAGHMA O CUCTeMe

Endostar REVision - 3T0 MalwmHHbI HA60p ANst 3cbcheKTUBHOMO UAANEHIS CTAPOro 06TUPA-LUMOHHOO
MaTepuana 13 KaHana 80 BPeMsi MOBTOPHOMO SHAOAOHTINECKOrO NIeveHMs MeToaoM «Crown Down»
Ha60p COCTOUT 13 Tpex MHCTPYMEHTOB, ¢ oaroii (Nel), asums (Ne2) mn Tpems (Ne3) monockamu

Ha pyuke (pasmepbi: 08/30, 06/25, 04/20 COOTBETCTBEHHO).

Endostar REVISION W3roTOBAIEH 13 BICOKOKAUECTBEHHOTO HIKENIb-TUTHOBOTO CNABA, KOTOPbIiA
AOMOAHWTENbHO Gbil MOABEPTHUT CMeLVMabHOM TepMooGpaBoTKe, CornacHo TexHonorui AZURE HT
Technology by Poldent, 4To 06eCNEUNBAET BLICOKYIO NPOYHOCTS U FUEKOCTb.

v

VICNoNb3yiiTe HAKOHENHIK C COOTBETCTBYIOWEY PEAYKUEH, 4TOBbI MONYHMTE CKOPOCTH BPAWEHNA
300 06/MUH. CKOPOCTb HBKOHEUHIKa BO BPEMA 0BPABOTKY KaHaNE AOMXHA 65iTb MOCTORHHOI

> PaboTaiiTe, He NPUMEHS UPe3MEePHON CUNbI, ABUXCHUAMIA BBEPX 1 BHI3

> Bpema AOSKHO 6bITL.

> Bceraa Mcnonb3yiiTe XnAKOCTY YBNAXHAIOWME KaHaJ.

> ®aiinsl CNeayeT CMoAb30BaTb OUeHb OCTOPOXHO, C HeGONBLION CUAON, 663 Upe3MepHOro
«BMXMBAHUS> B KaHaJ

> PaBoTaifiTe MHCTPUMEHTaMM 1 HAKOHEUHNKaMY B COOTBETCTBIN C MHCTPUKLMAMM N0
SKCMNYaTaLUMM (0COBEHHO 3TO KACAETCA HACTPONKM MOMEHTa BPaILeHMA 1 KONMUYeCTsa 060POTOB)

> VICNONb3yiATe CTONKO MHCTPYMEHTOB, CKOIBKO HUXHO 8 KIMHYECKOH CATYaUMM

> [lepea UCNoNb30BaHWEM NPUBEANTE B AENCTBINE UHCTPYMEHT BHE NONOCTU PTa U ybeauTecs,
4T B chaiine HeT AechOPMALIVIY, LIBPaMUH 1 TpelH

> MMpu ytunmnsaumu ainos 3ToT NPOAYKT CleayeT paccMapTPUBaTh Kak MeANLMHCKUE OTXOAbl.

> HopMasibHoe SiBfieHHe - 3T0 To, UTo M30rHYTHIe daiinsl Endostar REvision He BbINPSMASIOTCA Npn
KOMHaTHOV TeMnepaType, Kak 3T0 NPOMCXOAVT C dhalinamu, U3 0BbIUHOTO HYKeNb-TUTAHOBOTO
cnnasa.

> daiinsl Endostar REVISIoN MOXHO NPeABAPUTESNIbHO U3MUBATb, KaK CTanbHble daibl, 4To6b!

u36exaTb CO3A3HUA CTYNEHEeK B KaHane.
Takke BO3MOXHO NOMECTUTb B KaHaN 3apaHee M30THUTHIA chain, 1 TONLKO NOCAe BKAUUTL

v

3HAOMOTOP, YTO 3HAUMTENLHO YNPOWAET AOCTYM, HAaNpUMep, K MoNApaM.

2. PekoMeHayeMble ABMXEHNS

VIHCTPYMEHTSI 6NV CO3AaHbI M NPOV3BeACHBI ANS PABOTHI B TPEX TUNAX ABVXEHMH, UTOGb!
0TBEUATb MHANBIAYANEHBIM NPRANOUTEHUAM BPAYS, NOAXOANTS K PA3HBIM KIUHUYECKIM CAYUaAM
V1 K pa3HbIM 3HAOMOTOPAM.

> POTaUMOHHOE ABMXEHMWE - VHCTPYUMEHT NOCTOAHHO BPaWAeTCs Ha 360° No YacoBoW CTpenke
(CW - Clock Wise).

> MpaBOCTOPOHHEE PeLNNPOKaNbHOR ABUKEHUE - MHCTPUMEHT BPALLEeTCA NonepeMeHHo:
o yacosoii cTpenke (CW) 1 npoTis Yacosoi crpenku (CCW — Counter Clock Wise), yunTeisas
TO, UTO ABMXeHne CW A0nxHO BbiTb Gonbuwe, Yem asuxeHue CCW, Hanpumep 90° CW 1 30° CCW.
PekomeHayeTcs, yTobbl ABuXeHne CW Haxoannock B uHTepsane ot 90° 40 270°, a asmxeHre CCW
o7 30° 210 90°, TaK YTOBbI O6WMIA O60POT NPM ABMXEHM CW HAXOAMNCSA B HTepBane oT 60° 40
240°, 4TO A3eT NOAHBIA 060POT Ha 360° CW uepes 1.5 - 6 LMKNOB.

S 90°=CW=270°
caw o)y 30°=ccw=90°

> KoMnsieKcHoe ABUXeHMe — 370 B/ , KOTOPOe O 8p 0e
1 pewnpo-KanbHoe. Gaiin BpAWAETCA B Kakane, AeNas Mol 060POT Mo HaCoBOi CTPenKe,

W B Cyuae 60MbWOro conp 8p: Hoe NepeKNiouaeTCA Ha peunnpo-
KanbHoe. Koraa Harpyska Ha ain ymeHbWwaeTcs, MOTOP 06paTHO NepeknioyaeTcs Ha Bpalia-

TenbHoe ABMXeHUe. NPUMEPOM TaKOrO KOMMAIEKCHOO ABXeHMs ecTb OTR.

w

PeKOMeHAYEMbIii MOMEHT BpaueHus (Topk)

CTaHAaPTHbIA MOMEHT

Cucrema Homep cbaiina arsatorinn (Mo
08/30 20
Endostar REvision 06/25 20
04/20 20

CkopocTb Bpatleris chaiinos 300 06/MuH.

MoMeHT BpaleHus, NPUBeASHHbIA B Tabauue, CeayeT NPUHUMATL KaK OPUEHTUP U UCNONb30BaTL
6nuxaiiuee 3HaueHMe, KOTOPOE AOCTYMHO Ha OBOPYAOBAHMM, KOTOPOE BbI UCMONb3YETe B CBOei
COBCTBEHHOI NPAKTVIKe, 0AHAKO He BbILLe BEPXHEro NPeAena, PeKOMEHAUEMOro AN A3HHOMO
pa3mepa MHCTpYMeHTa. Ecnm 06opyaosaHme, He NO3BONAET NOAOGPaTL K ABHHOMY UHCTPYMEHTY
TOUHbIV MOMEHT BPALLIEHNS, @ TONLKO BLIGPATL UCTAHOBACHHBI NPOU3BOAUTENEM, HUKHO MO0~
6paTh ero Tak, UTOBb OH He MPeBLILAN PeKOMeHAUEMbIX MapaMeTpOE.

4 yeMoe KOSIMHECTBO e i

WHCTpyMenTy! Endostar REvision MOTUT MCTIONb30BATLCA U CTEPUAMIOBATECH MHOTOKPATHO NP
CTIOBMM, 4TO BU3YAIIEH Holli KOHTPOIb, BEINOMHAGMsI CTOMATONIONOM NEPeA CAeAYIOIMM HCTONb-
30BaHMeM, NOK33bIBAET, YTO UHCTPYMEHT He Gbifl NOBPeXAeH NPeAbIAYLIM UCNONb30BaHMEM,

He VI30PHUT, He AeChopMUPOBaH, He MPORBIAET MPUSHAKOB "YCTANOCTH" CTEPXHA MHCTPUMEHTS,

a TaKoKe HBAXHO (YIKCUPOBANCA B HAKOHeuHYIKe. OCOBEHHO BaXHO 0BPAILETS BHUMaHYE Ha
UPE3MEPHOE PACKPYHMBAHYE 1 CKPYUMBAHIE BUTKOB MHCTPYMEHTA,

BTN AONXHbI PA3MEWATECH PABHOMEPHO M0 BCelt ANMHE MHCTPYMEHT, €CAN Xe OHI Pa3MellieHb!
4pe3MepHO 613K NN ABNEKO APYT OT APUTa, 3TO 03HAYAET, YTO MHCTPUMEHT MOXET CIIOMATbCR
8 KaHane. Takke O4eHb BaXHO CNeAVTb 33 AePOPMALIAMU UHCTPYMEHTA, KOTOpbIe He UMeloT
HaTyYpanbHoW hopMbl AYrK, @ HETKWIA NYHKT N3rn6a. TepMOMOANUUMPOBAHHBIA CNNEB HUKENb-
TTaHa NO3BONAET 33rNBATH UHCTPUMEHTSI B AUMY

ECNM BO3HUKBIOT COMHEHMSA, TO MHCTPYMEHT MOXHO NOMeCTUTL B NI06YI0 Cpeay C TemMnepaTypoin
4yTb Bbiwe 40°C 1 TOFAA CTEPXEHD MHCTPUMEHTa A0NXEH BBINPA-MUTHCA MOAHOCTBI0 NGO MMeTh
opmy nerkoit ayru. ECAM Xe NHCTPYMEHT He BO3BPALAETCA K HauanbHOi (hopMe, To ero Henb3s
MCNONb308aT.

Takke BaXHO NepeA KaXabiM UCMOb30BaHNEM NPOBEPATL HAASKHO NI MHCTPUMEHT dUKCUpYeTCs
8 HakoHeuHMKe. ECA chalkn NOABEPrCA CUNbHBIM CKPYUMBAIOLIMM CUSaM, 0COBEHHO B CUAIBHO
M30rHYTbIX K3HA/1aX, HAAO PACCMOTPETb ero OAHOP3 30808 UCMOSb30BaHME.

& ©aiin, KOTOPBIIH KAXETCA ACCHEKTHBIM HUXHO BHIGPOCUTS,
5. Knunnueckas o wct
é [POMbIBaliTe KaHGN MOCTE KAXAOTO MCTIOb30BAHNS.

YacTo ouniaiiTe Ghariibl OT AEHTUHLIX OMIATOK.

Endostar REvision

> MpenapuposaHye Kapuo3Hoi NOAOCTY.
Vcnonb3yiiTe Kodbdbepaam. 06paBoTaliTe NPaBMibHLIA AOCTUN K KOPHEBOMY KaHany,
33M0AHEHHOMY FyTTanepuer

v

Onpeaenerue pabovieit ANMHbI KaHana.

OnpeAenvTe NPUEAM3UTENLHUI PABOYYID ANMHY KAHANA Ha OCHOBAHMN PEHTFEHOBCKOrD CHUMKA.
06pa6oTka KaHana:

HaiawTe kaHan, ¢ KOTOPOro Bbl XOTUTE YAANWUTL CTapblid, 06TYPaLNOHHbIA MaTepuan.

Bseaye 8 kaHan chaiin Endostar REvision NoT, UCTAHOBAEHHbIIA Ha MAKDOMOTOD.

® o> v

PaGoTaliTe halifioM BEEPX U BHU3 C O4eHb NETKVM BMVKANIbHBIM ASBACHAEM (BMMIMTYAON OKOO
2-3 MM). VIHCTPYMEHT AOXeH CaM BKPYUVBATCA B OGTYPALIMOHHBIN MATepitl HAXOARLMACA B
Kawane.

bl

Caenas 3-4 ABMXeHUA BBEPX 1 BHY3, UABNWTE (aliN U3 KaHANa 1 OuMCTUTE ero.

=

MpoMoiiTe KaHan NOAXOAAWE XUAKOCTBIO.

m

MoxeTe PaccMOTPeTb BOIMOXHOCTL UCMOMb30BAHYA MPeNapaTa ANiA PACTBOPEHIA YTTaNepHM
(Hanpumep, Endostar Gutta Cleaner), HAHOCA €r0 Ha GYMaXHBIA WTHET MM aNMANKATOP,

8 COOTBETCTBIN C UHCTPYKUMSIMU NPOM3BOAMTENS. CNIeAUET NOMHNTE O NPEeKPallieH!N
MCMOMB30B3HYA PACTBOPUTENS, KOTAS (haikn HAXOANTCA HA PACCTORHIN 3-4 MM OT aneKca,

m

MpoaomXaiiTe 06paBOTKY KAHANA € MOMOWBIO CIEAYIOEr0 MHCTPYMeHTa Endostar REvision No2,
10K He AOCTUTHETe OKoNo 2/3 HavanbHOl patovelt AnuHs. MosTopWTE wark B-A ¢ noMowo
5TOr0 MHCTPYMeNTa.

x

1/3 anuKanbHOM 4YaCTU KaHaNa OTKPONTE PYUHBIMU MHCTPYMEHTaMU.

w

ECnn 06HapYXMTE, UTO BO BPEMS NEPBIYHOrD SHAOAOHTUYECKOTO NleveHMs, B KaHane
06pa30831aCh CTYMEH, PACCMOTPUTE MCMONb30BaHMe dhaiina Endostar REvision Ne3. CorHuTe ero
3MNUKaNbHYIO Y3CTb B NerKYio AYry 1 NOMeCTuTe 8 KaHan (He BKIOHYaA MUKPOMOTOPa) Tak, YTOGLI
W30rHYTAR YacTb NPONUCTUNA CTYNEHBKY M YWAa FAYGKe B KaHan. 3aTeM BKAIOUMTE MUKPOMOTOP
W BLITAHUTE i, NPUKVMAR ero K BHeLHel CTeHke U3ruba. MOBTOpUTe 3TO AeiiCTae ABA-TPU
pasa. MoAYYmMTe CrIaXMBaHME CTUNEHM, YTO NO3BOAUT 06PaBOTaTE KaHAS C NOMOLIBIO
cneayiowmx aiinos, yxe 6e3 HeOGX0AMMOCTH WX 3arnbaTb.

=

Mocne NoArOTOBKM KaHana A0 COOTBETCTBYIOWEro pa3Mepa (PekoMeHAYeMOoro Ans AaHHOW
KIVHUYECKOI CUTyaumu), 3aBepumnte paboTy.

6. Mpeaynpexaeus
TonbKo ANA UCNONb30BaHWA B CTOMaTONOMMN.

7. 0umncTka n aesnHpekuna
M0APOBHIO MHCTPUKLVIO M0 OUMCTKE, 1 AS3MHADEKUMM MOXHO HaIATI Ha Be6-Caitte www.poldent.pl
1 www.endostar.eu 80 BKNaAKe «3arpuskit».

8. Crepnnnzauus

MPOAYKTE! HeCTepuAbHbIe. Tepea NCMoNb30BaHNeM CeayeT VX CTepUAN30BaTh. VHCTPYMeHTbI
MOXHO MHOTOKPATHO CTEPUNM30BaTH B NaPOBOM a8TOKSIaBe Npy TeMnepaType 134°C. PekoMeH-
Ayemoe BpeMA CTepUAN3aUMM: 3 MUHYTLI NPpY AaBNeHnM 2,1 6ap. UHCTPYMEHTLI MOXHO A€3WH-
DULMPOBATS B MATKVX AE3MHMUMPYIOUINX CPEACTBAX, @ TAKXE MOXHO X WACTUTb B UbTpa-
38UKOBBIX MOViKaX

9. Xparetine
VIHCTPUMEHTS! CTIeAeT XPaHUTS MY KOMHATHO! TeMIepaType B CYXO¥, YHCTO/ Cpeae, 6e3 Mol

10. Xano6e!

Xano6bl v He6RAroNpUATHbIe NOCARACTENA B PE3UALTaTe SKCAAYATALMN NPOAYKTA CleayeT
Co06WATL HANPAMYIO AUCTPUBLIOTOPY MAM Npon3soanTeNio. O KaXA0M CePbe3HOM MHUWNAGHTE,
CBA33HHOM C 3TUM NPOAYKTOM, CleayeT coobuaTh NPON3BOAUTENIO U KOMMNETEHTHOMY OpraHy
rOCYA3PCTBA, B KOTOPOM 33Per1CTPUPOBAH MONb30BATESb.

®arinbi 8 YNakoske MOrYT HEMHOrO OT/MYATHCS, O CTEPXHM MOTYT GbiTb CAETKa COrHYTb
371 PA3MI He BIMAIOT HQ KAYECTEO POAYKTA, Orivt SEASIOTCA PESYMBTATOM MpUMereHIs
Tepmmdeckoii 06patoTku Azure HT Technology by Poldent.

® € i
AU
2214 5
Monepessiui ek CEwmtenu  Memaumcoe  Crepunsaw s nsposow  Hecrepunsibii  Ara o6pagonin
2 2 gk

w
a3pes OUKAWMONG HOMED  O6OpUAOBaHMe  aBTOKIase Temn. 134°C Kanana ay6a
HOTAGILPOBBHHOT OpraKa

m & o @ pn B

MaprvaTosapa  Mepea Wcnonbaoanmem  Hakeso-TuTan [Rara waroToBneNus  Katajoxwbi HoMep  Unakoska
NPOUMTaITE UHCTDUKLIMD

Mpowssoautens:

Poldent Co. Ltd,

un. favka 2, 00-194 Bapuaea, Mofbwa

Ten. +48 22 351 76 50, chaxc. +48 22 35176 79
€-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

www.poldent.pl, wwiw.endostar.eu 2274 Bepcus 4, cpespans 2022
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|HCTPYKLif 3 BUKOPUCTAHHSA

Endostar REvision
®aitnn Endostar REvision i 3 M AZURE HT by Poldent
i [ Poldent.

- iHoT TexHonor!

1. Heo6xiaHi AaHi, woao cuctemmn

Endostar REVision - Lie MaWwMHHWii Ha6ip ANst PO3NAOMEUBAHHS KaHaNY Mid Yac NOBTOPHOIO
©HAOAOHTUYHOIO NiKYBaHHS, MeToAoM «Crown Down». Ha6ip CKN3A3ETLCA 3 TPLOX IHCTPYMEHTIB,
3 oaromo (Ne1), asoma (Ne2) a6o Tpboma (Ne3) nosiockamm Ha pysLii (poamipy 08/30, 06/25, 04/20
BiANOBIAHO).

Endostar REVISIon - BUrOTOBAEHI 3 BICOKOSIKICHOTO HIKENIb-THTAHOBOO CMAIABY, AKWIA GUB AOAATKOBO
06pOGIeHMii TepMidHo, 3riaHo 3 TexHonorieio AZURE HT Technology by Poldent, wo 3a6e3neuye
BUCOKY MILIHICTb | FHYYKICTb.

> BUKOPVICTOBUIiTE HAKOHEUHYIK 3 BIATOBIAHOI PEAUKLIEI TaK, WOB OTPUMATI WBMAKICTS
oBepranta 300 06/x8. WBMAKICTE HAKOHEUHMKa M4 YaC 06POKY KaHaNY NoBMHHa ByTH
noCcTiHoIO.

> MpaLioiATe, He 33CTOCOBYIOYM HAAMIPHOT CU, PYXaMIA BIrOPY-BHI3.

> Uac 06p06KM MOBUHEH BUTU MIHIMANEHIM.

> 33BXAM BIKOPUCTOBYATE 3B0N10XYIOHY PiANHY.

> ®aiinu Ayxe rocTpi i NOBUHHI BUKOPUCTOBYBATUCA AUYXE 06EPEXHO, 3 HEBENNKOIO CUNOI,
603 HAAMIDHOTO «BNXYBAHHS U KaHa.

> MpaLioiiTe IHCTPYMEHTAMU | HAKOHEUHMKAMY BIANOBIAHO A0 IHCTPUKLIM No excrayaTawii
(OCOBAMBO e CTOCYETLEA HANAWTYBAHHA MOMEHTY 06ePTaHHS | KiNbKOCTI 060pOTIB).

> BUKOPUCTOBYIATE CTINbKY IHCTPYMEHTIB, CKiNbKin NOTPIGHO B KAIHIUHIR cuTyaLli.

> Mepes BUKOPVCTAHHAM NPUBEAITS B Al IHCTPYMEHT N03a NOPOXHUHO POTa | NepekoHaiiTecs,
wo y chaiini Hemae aechopMaLliii, NOAPSINMH | TPILVH

> Mpw yTunisauii hannis ueit NPOAYKT CAiA PO3rNAASTU AK MEANYHI BiAXOAW.

> 3Mualive sBULLE - Lie Te, WO BUrHYTI chalinu Endostar REVISION He BUNPAMARIOTECA MpU KIMHA-
THilA TeMAePaTYpI, AIK Lie BIAGYBAETLCA 3 (hanaMut 3i 3BUUAIHONO HiKeNb-TUTAHOBOrO CNABY

> ®aiinu Endostar REVSION MOXHa NONEPEAHBO 3rMHATY, SIK CTanesi halinm, WO YHMKHYTA

CTBOPEHHA CXOAVHOK B KaHai.
> TakoX MOXMEO NOMICTUTA B KaHan 3a34aneriab BurHYTMI aitn, i TilbKN MICAA UBOro BKAUMTY
©HAOMOTOP, WO 3HAYHO CMPOWYE AOCTYN, HANPUKNAA, A0 MONSPIB.

2. PexomeHaoBaHi pyxu

IHCTPUMEHTY 6UAV CTBOPeH | BUrOTOBAEHI ANA POBOTH B TPLOX THNAX PUXIB, o6 BIANORIASTY
IHAMBIAYANBHAM BUMOraM NiKaps, NIAXOAUTU A0 PI3HKUX KNIHIYHUX BUNAAKIB i A0 Pi3HNX
eHaoMOTOpIB,

> 06epTanbHuii pux - IHCTPUMEHT NOCTIiHO 06ePTAETLCA Ha 360° 33 FOAMHHYKOBOIO CTPIMKOID
(CW - ClockWise).

> TPaBOCTOPOHHIi PeLMNPOKANBHUI PYX - IHCTPUMEHT 06EPTAETHCA MOMePeMiHHO:
33 FOAVHHUKOBOIO CTPINKOI (CW) | NPOTY FOAMHHIKOBOI CTpinKkM (CCW - CounterClockWise),
3 0rnaay Ha Te, wo pyx CW mae 6ytu 6inbwmm, Hix pyx CCW, Hanpuknaa 90° CW i 30° CCW.
PeKoMeHAYETLCS, 106 pux CW 3Haxoamscs 8 iHTepsani sia 90° 40 270° a pyx CCW sia 30° 40 90°,
TaK Wo6 3aransHuin 060poT NPy puci CW 3HaXOAMBCA B iHTepsani Bia 60° 40 240°, wo A3€ NOBHMIA
060poT Ha 360° CW yepes 1.5 - 6 uvknis.

S 90°=CW=270°
w2/ o  30°=CCW=90°

> KOMNNeKCHMiA pux - Lie B1A PUXY, SkNiA 06'EAHUE 06EPTANbHMI PUX | PELMNPOKANLHICTS, Baiin
06epTaEThCA B KaHani, pOBAUYM NOBHMI 060POT 33 FOAVHHUKOBOK CTPIKOI, | B Pa3i BEAMKOro
0nopy 06epTaNbHMI PUX NEPEMUKETLCS Ha PELMNPOKaNBHI (3B0POTHO-N0CTUNaNLHUI). Konn
HABaHTaXeHHs Ha (HaitN 3MeHWYETLCS, MOTOP HA3aA NEPEMUKAETLCA HA 06EPTANbHUIA PYX.
MpUKSI3A0M TaKoro KOMMNeKcHoro pyxy € OTR (Optimum Torque Reverse).

w

. PeKoMeAoBaHMUii MOMEHT 0BepTanHA (TopK)

CTaHAapPTHUIA MOMEHT
Cucrema IHCTpUMeHT )
08/30 20
Endostar REvision 06/25 20
04/20 20

WBMAKICTb 06epTars chaitnis: 300 06./x8. MOMEHT 06epTaHHA HaBeAHMIA B Ta6AMLI CAA NPUAMATI
AK OPIEHTUP | BUKOPUCTOBYBATM HAMGANXYE SHAUEHHR, AKE € HA OBNBAHAHHI, AKe BU BUKOPUCTO-
BUETE U CBOIYi BRACHI NPaKTULI, NPOTe He Blllie BEPXHBO! Mexi, PeKOMEHAOBAHOTO ANIA AGHOTO
PO3MipY IHCTPYMEHTY. SIKILO OBNAAHaHHS, He A03BONAE NIAIGPATM A0 ABHOO IHCTPYMEHTY TOUHMIA
MOMEHT 06epTaHHS, 3 TifIbKIn BUBPATY BCTAHOBIIEHMIA BUPOGHIKOM, MOTPIGHO MIAIGPATH oro TaK,
W06 He MepeBMILYBAB PEKOMEHAOBAHX NapaMeTpis.

4. P KinbKicTb

IHCTPYMeHTU Endostar REVISION MOXUTb BIKOPUCTOBYBATVCA | CTEPUAI3UBATHCA 6araTopasoso
33 UMOBH, WO BI3YBNIbHMIA KOHTPO, O 3AIVICHIOETECA CTOMATONIOTOM NEPeA HACTYMHIM BIKOPH-
CTaHHSIM, BKE3UE, WO IHCTPYMEHT He 6UB NOWKOAXEHMJA MONePeAHiM BUKOPUCTAHHAM, He 3ITHYTMIA,
He 4ecPOPMOBAHMIA, He MPOAIBAIAE 03HAK "BTOMU" CTPIXHS IHCTPYMEHTY, 8 TAKOX HAAINHO
IKCYETBEA Y HaKOHEUHYKY. OCOBAVIBO BAXNMBO 3BEPHUTH YBATY HA HAAMIPHE PO3KPYYBAHHA

i CKPYUYBAHHA BUTKIB IHCTPYMEHTY

BWTKN NOBUHHI PO3MILLYBATUCA PIBHOMIPHO NO BCi AOBXMHI IHCTPYMEHTY, AKIWO X BOHM PO3MileHi
HaAMIPHO 6MI36KO UM AANEKO OAUH BiA OAHOTO (HEMAE PerynAPHOCTI, Le 03HAYAE, WO IHCTPYMEHT
MOXe 3N1aMaTUCA B KaHani. TakoX AYXe BaXIMBO CTEXMUTY 33 AehOpMaLliiMi IHCTPYMEHTY, AKi He
MaIOTb HBTUPANLHOI (hOPMIA AYTH, 3 UITKUIA NYHKT BUTMHY. TepMOMOAMHIKOBAHMIA CAaB Hikenb-
TUTaHY A03BONSE 33rMHATV IHCTPYMeHTW Endostar REvision B Ayry.

FKWO BUHWKAIOTL CYMHIBW, TO IHCTPYMEHT MOXHA NOMICTUTU B ByAbake Cepeaosuile 3 TeMmnepa-
TUPOIO TPOXY BUlLie 4OC | TOAT CTPUXEHb IHCTPUMEHTY NOBUHEH BUNPAMUTUCA NOBHICTI0 a60 MaTy
hOpMY nerkoi AYF. SIKWIO X IHCTPYMEHT He MOBEPTAETLCA A0 MOUATKOBO! hOPMi, TO HOr0 He MoXHa
BIKOPUCTOBYBATY

TaKkox BaXMBO Nepea KOXHUM BUKOPUCTHHSM NEPeBipATI UM HAAINHO IHCTPYMEHT (DiKCYETLCA B
HaKOHEUHIKY. AKLIO balin NiAAABCH CUILHIM CKDUYUIOUMM CUAIaM, 0COBAMBO B CUNIBHO BUFHUTYX
KaHanax, Tpe6a po3rAAHYTY MOro 0AHOPA30Be BIKOPUCTAHHS.

A ®aiin, AKN 3AGETHCA AEHEKTHAM NOTPIBHO BUKUHYTY,
5. KniHiyHa iHCTPYKUIA N0 BMKOPUCTaHHIO NPOAYKTY
é TpOMUBaLiTe KAHAN NICAA KOXHOIO BUKOPUCTGHHS.,

YacTo ounyiie chasiam BIA ACHTUHHIX OWUPKIB,

Endostar REvision

v

TpenapysanHs KapiosHoi MOPOXHMHM.
06pOITH KAPIO3HY NOPOXHUHY. BUKOPUCTOBYJATE KocbepaaM.
BUIHAUCHHA POGONOT AOBXKUHM KaHany.

v

BU3HAUTE POBONY AOBXVHY KaHBNY HA 6331 PEHTTEHOBCHKOTO IHIMKY.
06pobika KaHany:

TloKani3YiiTe KaHa, 3 AKOTO BY1 XOueTe BIABITY CTapWiA OBTYPALIHYIA MaTepian

BeAiTs & karan chaiin Endostar REVision Nel, BCTaHOBAEHMIA Ha MIKPOMOTOP.

MpaLoiiTe chaitniom Bropy i BHI3 3 AUXE NIETKIM BMKENIbHIM THCKOM (MMITYAOI-611M36KO
2-3 MM). IHCTPYMEHT NOBUHEH CaM BKPYHYBATLCH 8 OBTUPALIHMIA MaTepian & KaHani.
3po6VBILM 34 PYXY BrOPY | BHU3, BUABAITL AN 3 KaHANY | OYMCTITH Fioro

N>V

mo

MpoMUiATe KaHan BIAMOBIAHOK PIAVHOI.
MoxeTe TaKox PO3rNSHYTU MOXIMBICTb BUKOPUCTAHHA MPeNapaTy ANA PO3uMHeHHS ryTanepui
(Hanpuknaa, Endostar Gutta Cleaner), HAHOCAUM 0T Ha NaNePOBMI WTHAT 360 anNiKaTop

-

3riAHO 3 IHCTPYKUIEID BUPOGHUKA, (Nia NaM'ATaTU NPO NPUNUHEHHA BUKOPUCTAHHA PO3UNHHIKA,
KOA cpaiin 3HAXOAUTLCS Ha BIACTAHI 3-4 MM BiA anekca

MpoAoBXYiATE 06POBKY KaHaNY 33 AOTIOMOTOK0 HACTYNHOO iHCTPYMeHTy Endostar REvision Ne2,
NOKW He A0CArHeTe 6113bko 2/3 NOYATKOBOI POGOHOT AOBXMHM. MOBTOPITL KpokM C-E LM

)

iHCTpYMeHTOM.
1/3 aNiKabHOI YBCTUHY KaHBNY BIAKPUIATE PYHHIMM IHCTPYMEHTaMM.
AKWO BURBUTE, WO NA YAC NEPBUHHOTO eHAOAOHTUYHOTO NIKUBAHHS, B KaHaN YTBOPU-Tacs

-z

CTUNIHb, PO3rAA-HbTe BUKOPUCTaHHS dpaliny Endostar REVision Ne3. 3irHiTh Oro anuKanbHYIO
UaCTUHa B Nlerky ATy | NOMICTITS B KaHan (He BKIOUAI0UM MIKPOMOTOPA) Tak, WWO6 BUrHYTA
YaCTUHa NPONYCTINa CTUNIHS | Biliwna rMéwe 8 KaHan. MoTiM BKII0UMTe MIKPOMOTOP | BUTAMHITE
baitn, NPUTUCKaIOUM FOr0 A 30BHILLHBOT CTiHKM KPUBHU3HY. MOBTOPITH el KPOK AB3-TPM Pasut.
33BASKN UM AiSiM BY OTPUMAETE 3rNaAXeHY CTYNiHb, WO A03BONMTL 06POBUTI KaHas 3a
IONOMOrOI0 HACTYMHIX chaiinis, Bxe 6e3 HeOBXiAHOCTI ix 3rUHATY.

Micns NiaroToBKM KaHany Ao 8iANOBIAHOTO PO3MIPY (PEKOMEHAOBAHOMO ANA A3HOI KNIHI4HOI

cuTyaLil), 3aBepuwiT po6oTy.

6. MonepeaxeHHs
Tifbki1 ANS BUKOPUCTAHHA B CTOMATONONi

7. OunweHHs i aesiHdekuis
AOKNaAHa IHCTPYKLIA MO 0uMWeHHIo | AesiHchekuii MOXHa 3HalTV Ha Be6-cairTi www.poldent.pl
Ta www.endostar.eu Y BKNaAUi 33BaHTaXeHHA.

8. Crepunizauis
BUPOGY HecTepAIbHI. Nepea BUKOPUCTAHHAM CAIA i CTEPUAIZYBATI. IHCTPUMEHTH MOXHE
63raTopa3oso CTepUAI3YBATH B N3POBOMY 3BTOKNABI NPV TeMnepaTypi 134 rpaayca. Pekomer-
AOB3HI YaC CTepUAi3aLI: 3 XBUIMHI PU TUCKY 2,1 63p. IHCTPUMEHTI MOXHA Ae3iHcikysaTu
8 MAKIX AC3HADIKYIOUIX 33COBaX, 3 TAKOX MOXHB X YUCTUTY B UNbTPa3BUKOBIX MUIKaX.

9. 36epiranna
IHCTPYMEHTU CNiA 36epiraTin NPy KiMHATHIV TeMNEPATUPI B CYXOMY, YMCTOMY CepeaoBiL, 63 nuay.

10. Ckapru
CKapryl | HeCPUATAVBI HACAIAKV B Pe3UALTATI eKcnAYaTaLi NPOAYKTY CAiA MOBIAOMARTY 6e3no-
CepeaHso AMCTPUB'IOTOPY 360 BUPOBHIKY. KOXHIMIA CODIO3HMIA IHLAGHT, NOB'A3aHMIA 3 NPOAUKTOM,
CNiA NOBIAOMNATI BUPOGHWKY | ANPEKTOPY YNpasniHHS PeecTpaLlii MeanuHnx Bupobis.

@aiinn B YynakosLi MOXYTb TPOXU BIAPIZHATUCA MO BIATIHKY KONbOPY, G CTPUXHI MOXYTb 6yTH

301erKa 3irHYTi, WO XOAHUM YMHOM He BMANBAE HA AKICTb NPOAYKTY. Lli BIAMIHHOCTI € pe3ynbTaTom
3aCTOCYBAHHS TepMivHoT 06po6ki Azure HT Technology by Poldent.

® & mo

AR

Mlonepeusn 3raK CE | iewTnl- Meaane Crepunizauin Hecrepanbwali s 06poGKkM
pospiz K Howe oBnamara & naposomy asToknasi npoaykr Karany 3u6a
HOTUCDIKOBRHOTO OpraHy emn, 136°C
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AZURE HT Technology

endokstar

08/30 06/25 04/20

Endostar REvision

Instrucciones de uso

Endostar REvision
Endostar REvision fabricada con la tecnologia AZURE HT de Poldent: tecnologia innovadora
de tratamiento térmico creada por Poldent.

1. Informacién importante sobre el sistema
Endostar REvision es un instrumento rotatorio para la remocién eficiente de obturaciones
intraradiculares en retratamientos con la técnica de crown down. EL it contiene tres limas
marcadas con un (# 1), dos (# 2) o tres (# 3) franjas en el mango (tamarios: 08/30, 06/25, 04/20
respectivamente).

Las limas Endostar REvision estan fabricadas con una aleacion de niquel-titanio de la mas alta
calidad, que adicionalmente ha sido sometida a un tratamiento térmico especial lamado Tecnologfa
AZURE HT de Poldent, logrando asf una altfsima flexibilidad y durabilidad

v

La pieza de mano debe ser usada por Lo menos a 300 rpm. La velocidad debe ser constante
durante el proceso de preparacién.

No aplicar fuerza excesiva, un movimiento de arriba hacia abajo debe ser utilizado al usar las
limas.

v

v

€L tiempo de preparacion debe ser el minimo posible.
Siempre usar un agente ubricante durante a preparacién.
Las limas son bastante afiladas y deben ser usadas de forma delicada, con poca fuerza y sin

v

v

presién excesiva
Usar los instrumentos y piezas de mano de acuerdo con las instrucciones de uso (especialmente
el torque y velocidad)

Use el tipo y cantidad de instrumentos que sean realmente necesarios en una determinada
situacion clinica

v

v

v

Antes de usar los instrumentos verifique extraoralmente que no haya cracks, deformaciones
o rayones.

v

Descarte como desechos medicos.

v

€5 un fenomeno natural que as Endostar REvision al doblarse no vuelvan a su forma original
a temperatura ambiente, como ocurre en el caso de las aleaciones de NiTi no modificadas.
Las limas Endostar REvision pueden ser pre curvadas asi como las limas de acero antes de
insertarlas al canal.

v

> Es tambien aceptable pre curvar la lima y luego iniciar el movimiento del micromotor, lo cual
simplifica el acceso a los canales de molares.

2. Movimientos recomendados

Los instrumentos han sido disenados y producidos de tal forma que puedan ser utilizados en tres
tipos de movimientos dependiendo de las preferencias individuales del dentista, el diagnostico de
un determinado caso y la pieza de mano disponible en el consultorio.

> Movimiento rotatorio - el instrumento rota continuamente a 360 grados en la direccion de las
manecillas del reloj

v

Movimiento Reciproco de corte a la derecha - el instrumento realiza movimientos alternados:
en direccién de las manecillas del reloj y contario a las manecillas del reloj con excepcion de que
el movimiento en sentido de las manecillas debe ser mas grande que el contrario. €. 90 grados
CW y 30 grados CCW. Se recomienda que La rotacion en sentido de Las manecillas del reloj deba
estar en el rango de 90 a 270 grados y contrario a las manecillas la direccion debe estar en el
rango de 30 a 90 grados, de tal forma que la rotacién total en sentido de las manecillas debe
estar en el rango de 60 a 240 grados, lo cual significa una rotacion total de 360 grados despues
de 1.5 3 6 ciclos.

S 90°=CW=270°
caw gy 30°<CW=90°

v

Movimientos Complejos - es el tipo de movimiento que conecta el movimiento rotatorio con
el movimiento reciproco, Despues de insertar a lima en el canal, a lima realiza un movimiento
rotatorio y si la resistencia dentro del canal es muy alta, el movimiento de rotacion cambia

a reciproco y cuando dsiminuye vuelve a ser rotatorio. Este es un ejemplo de movimento OTR.

3. Torque recomendado
Sistema Namero de Lima Torque standard
(Ncm)
08/30 20
Endostar REvi 06/25 20
04/20 20

Las limas deben ser usadas con la velocidad del motor a 300 rpm
Las indicaciones del torque en la tabla de arriba son simplemente un ejemplo y pueden variar
dependidendo de las preferencias del usuario y capacidades del motor. No exceder el limite de
torque, el cual es diferente para cada instrumento. Si el torque exacto no puede ser ajustado y
solo estan disponibles los que vienen en preferencias de fabrica, asegurese de colocar uno que
no exceda los limites recomendados.

4. Numéro da Usos Recomendados
Los intrumentos Endostar REvision pueden ser usados y esterilizados repetidamente en el caso

de que la inspeccién manual realizada por el dentista antes de su uso muestre que el instrumento
se encuentre en perfecto estado, no deformado o doblado, sin signos de desgaste de las laminas y
que pueda ser adaptado a la pieza de mano. Especial atencion debe ser prestada al atornillamiento
(0 excesivo enroscado).

Las helices del instrumento se deben esparcir regularmente sobre toda la longitud de la lamina,
sin en algun punto de la [3mina las helices estan muy juntas o muy separadas (no hay una requ-
laridad en el aumento de tamano de las helices en instrumentos no usados), esto es una senal
de que el instrumento se puede fracturar en cualquier momento,

Deformaciones permanentes del instrumento, especialmente dobleces, los cuales no tienen
forma de arco y tienen un visible punto de quiebre, deben ser siempre contolados antes de ser
reutilizados. La aleacion de NiTi tratada con calor permite que éstos instrumentos se dablen en
arco.

€n caso de duda, la lima puede ser colocada en cualquier ambiente (fluido, aire) a una temperatura
ligeramente mayor a 40 grados por algunos segundos, luego Las helices deben enderezarse o cur-
varse en un arco muy leve. Si la lima sigue deformada, siginifica que la deformacion es permanente
y debe ser descartada

Después de cada uso, verificar que las helices sean colocadas de forma segura en el grip de la lima.
Si ha sido sometida a una fuerza de alta torsion, especialmente en canales bastante curvos, el

instrumento debe ser utilizado solamente una vez.
& Desechar las limas que tengan defectos.
5. Instrucciones clinicas de uso

ii Irrigue el canal cada vez de utilisar cada lima.

Limpie las limas de cualquier detrito de forma repetida.

Endostar REvision

v

Preparacién de cavidades.
Utilice dique de goma. Realice un acceso adecuado al conducto radicular el cual esta lleno

de gutapercha

Determinacién de la longitud de trabajo.

Determine la longitud de trabajo con la ayuda de una radiografia intraoral.

Preparacion del conducto radicular:

Localice el canal que requiere la remocion de la obturacion.

Inserte la lima Endostar REvision no 1 montada en la pieza de mano endodéntica hacia dentro
del canal.

® > v v

n

Realice movimientos hacia arriba y hacia abajo con la lima (aprox. 2-3 mm de amplitud) con muy
poca presién hacia el dpice. EL instrumento debe penetrar la gutapercha.

Después de 3-4 pasadas hacia arriba y hacia abajo, retire la lima del canal y limpie los restos
con una esponja ubicada en la caja del instrumento.

Irrigar el canal.

Puede considerar usar un agente de disolucién de gutapercha como Endostar Gutta Cleaner
aplicado en una punta de papel o con un aplicador de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante. Recuerde dejar de usar el agente de disolucién cuando la lima estd a 3-4 mm de

la punta de la raiz.

Contintie dando forma al canal con la lima REvision n° 2 hasta alcanzar aprox. 2/3 de la longitud
de trabajo inicial. Repita los pasos C a E.

Modele el 1/3 apical del canal con limas manuales.

Si descubre que se ha creado una escalon durante el tratamiento de endodoncia primario,

se debe considerar la posibilidad de darle mas forma con la lima Endostar Revision no 3. Curve
su porcién apical e insértela en el canal para pasar el escalon. A continuacién, usando la pieza
de mano, tire de la lima hacia afuera del canal mientras realiza un movimiento de cepillado en
la pared exterior. Repita este paso dos o tres veces. Esto suavizard el escalon, o que permitiré
la preparacién del conducto radicular con otras limas sin necesidad de curvarlas previamente.

. Terminar de dar forma al conducto con una lima adecuada a la situacién clinica.

o

mm

o
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6. Advertencias
Solo para uso profesional.

7. Limpieza y desinfeccion
Instrucciones detalladas para la limpieza y desinfeccion pueden ser encorrtradas en
www.poldent.pl y www.endostar.eu en la pestafia de descarga.

8. Esterilizacion
Este es un producto no estéril. Esterilice ante de usar. Los instrumentes pueden ser esterlizados
en un autoclave a 134 grados C. Tiempo de esterilizacién recomendado: 3 minutos a 2,1 bar. Los
instrumentos pueden ser desinfectados con desinfectantes de fuerza moderada y lavado en
ultrasonidos.

9. Almacenamiento
Los instrumentos deben ser almacenados a temperatura ambiente en un lugar seco, sin polvo
y limpio.

10. Reclamos de productos
Las quejas y la ocurrencia de incidentes adversos como resultado del funcionamiento del producto
deben informarse directamente al distribuidor o fabricante. Cualquier incidente grave relacionado
con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro
en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Las limas del paquete pueden diferir ligeramente en color y los segmentos pueden estar ligera-
mente arqueados, lo quede ninguna manera afecta la calidad del producto. Estas diferencias se
deben al procesamiento térmico con la tecnologia Azure HT de Poldent.

() 2 (D]

de identificacion o vapor a 134°C o estéril preparacién
del organism notificado del conducto radicular

m @ o @ D

Numero Consulte las instrucciones  Niquel-titanio Fecha Nomero Unidad
de serie deuso de manufactura de catdlogo de embalaje

Fabricado por:
Poldent Co. Ltd,

Calle Dzika 2, 00-19 Varsovia, Polonia

Phone: +48 22 351 76 50, Fax: +48 22 351 76 79
E-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu
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